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2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) 

    ผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดตรวจแบบรวดเร็วแบบสังเกตแถบสี ด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจจับ
แอนติเจนจากนิวคลีโอแคปสิดของเชื้อ SARS-CoV-2 จากสารคัดหลั่งในโพรงจมูก ซึ่งเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองใน  
ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป หรือมีผู้ใหญ่เป็นผู้เก็บตัวอย่างให้สําหรับเด็กอายุ ตํ่ากว่า 18 ปี ชุดตรวจนี้ใช้สําหรับผู้ที่มี
อาการหรืออยู่ในสถานที่เสี่ยงหรือการเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด 19  
     ผลลัพธ์มีไว้สําหรับการระบุแอนติเจนของโปรตีนนิวคลีโอแคปสิดของเชื้อ SARS-CoV-2  โดยทั่วไปสามารถ
ตรวจพบแอนติเจนในตัวอย่างเนื้อเยื่อจมูกส่วนต้นในระยะเฉียบพลันของการติดเชื้อ ผลบวกบ่งชี้ว่ามีแอนติเจนของ
ไวรัส แต่ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับประวัติทางการแพทย์ในอดีตและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อระบุ
สถานะการติดเชื้อ ผลลัพธ์ที่เป็นบวกไม่ได้แยกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นๆ สารที่ตรวจพบ
อาจไมใ่ช่สาเหตุของโรคที่แน่ชัด ผลลัพธ์เชิงลบควรได้รับการพิจารณาเปน็การสันนิษฐานเบื้องต้น และอาจดําเนิน
การยืนยันด้วยการทดสอบระดับโมเลกุล หากจําเป็น สําหรับการจัดการผู้ป่วย ผลลัพธ์เชิงลบไมไ่ด้สรุปว่าเป็นการ
ติดเชื้อ SARS-CoV-2 และไม่ควรใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวสําหรับการตัดสินใจในการรักษาหรือการจัดการผู้
ป่วย ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการควบคุมการติดเชื้อ ควรพิจารณาผลลัพธ์เชิงลบในบริบทของความเสี่ยงล่าสุดของ
ผู้ป่วย ประวัติ และอาการทางคลินิกที่สอดคล้องกับ COVID-19 บุคคลที่มีผลตรวจเป็นลบและยังคงมีอาการคล้าย
โควิด ควรขอรับการดูแลติดตามผลจากบุคลากรทางการแพทย์ 
 
         Coronavirus เป็นไวรัสวงศ์กว้าง ลักษณะพันธุกรรมเป็น RNA สายเดี่ยวบวกที่มีเปลือกหุ้ม ไวรัสนี้ทําให้
เกิดโรครา้ยแรง เช่น โรคหวัด โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (SARS) โปรตีนหลักของ SARS-CoV-2 คือโปรตีน N (นิวคลีโอแคปสิด) เป็นส่วนประกอบโปรตีนภายใน
ไวรัส ซึ่งเป็นโปรตีนอนุรักษ์ในกลุ่ม ß-coronaviruses และมักใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยสําหรับ coronavirus ใน
ฐานะที่เป็นตัวรับที่สําคัญสําหรับ SARS-CoV-2 เพื่อเข้าสู่เซลล ์ ACE2 ซึ่งมีความสําคัญต่อการศึกษากลไกการติด
เชื้อไวรัส  

           ชุดทดสอบผลิตจากพื้นฐานปฏิกิริยาแอนติบอดี-แอนติเจนจําเพาะและเทคนิคอิมมูโนแอสเซย์ แถบ
ทดสอบประกอบด้วยแผ่นที่มีอนุภาคทองคํา (เคลือบด้วยอนุภาคทองคําที่มีแอนติบอดีต่อโปรตีน N ซึ่งต้านต่อโมโน
โคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์จากหนู) บนแผ่นตัวอย่างไนโตรเซลลูโลสเมมเบรนจะมีแอนติบอดีต่อโปรตีน N ใน
มนุษย์จากหนูเคลือบอยู่บนแถบทดสอบ (T) และโพลีโคลนอลแอนติบอดีจากแพะต้านต่อ IgG ของหนูที่เคลือบบน
แถบควบคุณภาพ (C) และกระดาษดูดซับ 
        ในระหว่างการทดสอบ โปรตีน N ในตัวอย่างทดสอบจับกับแอนติบอดีของโปรตีน N ในมนุษย์จากหนูที่
เคลือบไว้ล่วงหน้าบนแผ่นตัวอย่างที่มีอนุภาคทองคํา และอนุภาคที่จับกันนี้จะเคลื่อนขึ้นด้านบนภายใต้แคปปิลารี 
เอฟเฟค จากนั้นจะไปจับกับแอนติบอดีต่อโปรตีน N ซึ่งต้านต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์จากหนูที่ถูกตรึง
ไวใ้นบนแถบทดสอบ (T) ยิ่งปริมาณโปรตีน N ในตัวอย่างสูง อนุภาคเหล่านี้ก็จะยิ่งถูกดักจับและสีของเส้นทดสอบ 
(T) ยิ่งเข้มขึ้น หากไม่มี SARS-CoV-2 ในตัวอย่างหรือปริมาณไวรัสตํ่ากว่าขีดจํากัดการตรวจจับ จะไม่มีสีปรากฏใน
แถบทดสอบ (T) แถบสมี่วง-แดงจะปรากฏในแถบควบคุม (C) ไม่ว่าจะมีไวรัสในตัวอย่างหรือไม่ แถบสมี่วง-แดงที่
ปรากฏในแถบควบคุม (C) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ามีตัวอย่างเพียงพอหรือไม่และกระบวนการโครมาโตกราฟี
เป็นปกติหรือไม่ 

        ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยแผ่นทดสอบ คู่มือการใช้งาน แบบแปลผล ไม้ป้ายโพรงจมูกปลอดเชื้อแบบใช้แล้ว
ทิ้งสําหรับเก็บตัวอย่าง และสารละลายสําหรับทดสอบ โดยชุดทดสอบแต่ละชุดประกอบด้วยแผ่นทดสอบแอนติเจน
ของ coronavirus (SARS-CoV-2) 1 แผ่นและสารดูดความชื้น 1 ถุง 

     แผ่นทดสอบประกอบด้วยกระดาษแข็ง แถบทดสอบ ช่องใส่ตัวอย่าง และเทปกาว โดยแถบทดสอบ หลุม
ตัวอย่าง และเทปกาวติดอยู่บนกระดาษแข็ง 
       แถบทดสอบประกอบด้วยแถบอนุภาคทองคํา (เคลือบด้วยอนุภาคทองคําที่มีแอนติบอดีต่อโปรตีน N ซึ่งต้าน
ต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์จากหนู) บนแผ่นตัวอย่างไนโตรเซลลูโลสเมมเบรนจะมีแอนติบอดีต่อโปรตีน 
N ในมนุษย์จากหนูเคลือบอยู่บนแถบทดสอบ (T) และโพลีโคลนอลแอนติบอดีจากแพะต้านต่อ IgG ของหนูที่เคลือบ
บนแถบควบคุณภาพ (C) และกระดาษดูดซับ 
         องค์ประกอบหลักของสารละลายสําหรับทดสอบประกอบด้วย tris, tritonX-100, โซเดียมเคซิเนต 

     ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการสําหรับการใช้งาน: 
- แผ่นทดสอบ: เป็นกระดาษแข็งทดสอบรูปทรงหนังสือที่มีแถบทดสอบ (สําหรับใช้ครั้งเดียว)  
- สารละลายทดสอบ: ขวดบรรจุสารละลายทดสอบ (สําหรับใช้ครั้งเดียว) 
- ไม่้ป้ายโพรงจมูก: ชนิดปลอดเชื้อ (สําหรับใช้ครั้งเดียว) 

      นาฬิการสําหรับจับเวลา และถุงหรือภาชนะสําหรับทิ้ง 

1.  ควรเก็บไว้ในที่แห้งและมืดที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส มีอายุ 18 เดือน 
2. อายุการใช้งานของแผ่นทดสอบคือ 1 ชั่วโมงหลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์ด้านใน และแนะนําว่าอุณหภูมิในการจัดเก็บ
ควรอยู่ที่ 4 ~ 30 °C และความชื้นไม่ควรเกิน 70% 
3. ควรใช้สารละลายตัวอย่างทันทีหลังจากเปิด และดูฉลากบรรจุภัณฑ์สําหรับวันที่ผลิตและหมดอายุ 

        ชุดทดสอบนี้เหมาะสําหรับการทดสอบตัวอย่างเนื้อเยื่อจากโพรงจมูกส่วนต้นของมนุษย์: 
การเก็บตัวอย่าง: ในระหว่างกระบวนการเก็บตัวอย่าง บุคคลที่เกี่ยวข้องควรปอ้งกันอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
โดยตรงกับตัวอย่าง ในกรณีที่มีการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรดําเนินการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์หรือวิธีการฆ่าเชื้ออื่น
ที่จําเป็น 
การเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกส่วนต้น: ในระหว่างการเก็บตัวอย่าง ควรสอดหัวไม้ป้ายจมูกเข้าไปในโพรงจมูกจน
สุดจนกว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงแรงต้าน (ประมาณ 2-3 ซม.) และหมุนเบาๆ 5 ครั้ง เมื่อนําไมป้้ายออกมาแล้ว ควรเก็บ
ตัวอย่างในลักษณะเดียวกันกับโพรงจมูกอีกข้างเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการรวบรวมตัวอย่างเพียงพอ 
การเก็บรักษาตัวอย่าง: หลังจากเก็บตัวอย่างแล้ว โปรดทดสอบทันทีหลังจากการสุ่มตัวอย่าง อย่าทําการทดสอบให้
เสร็จเกิน 1 ชั่วโมง

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนดําเนินการทดสอบ  
และใช้งานเมื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง 
1. ล้างทําความสะอาดมือและเช็ดให้แห้ง นําชุดตรวจออกมาจากซอง                                                

ด้วยความระมัดระวัง 

2. กางแผน่ทดสอบลงกับโต๊ะ กดให้เรียบ จากนั้นลอกแถบกาวออก 

3. นําไม้ป้ายออกจากซองโดยจับจากปลายก้าน ห้ามจับบริเวณหัวสําลี ควรสอดหัวไม้ป้ายโพรงจมูกเข้าไปในโพรง
จมูกจนสุดจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ามีแรงต้าน (ประมาณ 2-3 ซม.) และหมุนเบา ๆ 5 ครั้ง เมื่อนําไม้ป้ายออกมาแล้ว 
ควรเก็บตัวอย่างในลักษณะเดียวกันกับโพรงจมูกอีกข้างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมตัวอย่างเพียงพอ 

 
 

 

4.  สอดหัวสําลีเข้าทางช่อง A ทะลุไปยังช่อง B  

 

5. หยดสารละลายทดสอบจํานวน 6 หยดลงบนหัวสําลีในช่อง A จากนั้นหมุนก้านไม้ป้ายไปในทิศตามเข็มนาฬิกา
จํานวน 2 รอบและหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจํานวน 2 รอบ 

 

6. ปิดแผ่นทดสอบให้ทับกันพอดี กดแถบกาวให้ติดกัน และเริ่มจับเวลา  

7. รอจนกระทั่งสังเกตเห็นแถบสีม่วงแดง และควรอ่านผลภายใน 15-20 นาที 

ระวัง! การขยับแผ่นทดสอบอาจทําใหผ้ลผิดพลาดได้ 
ระวัง! ไม่ควรอ่านผลก่อน 15 นาที หรือ หลังจาก 20 นาที อาจทําให้ผลผิดพลาดได้ 
8. หลังจากทดสอบเสร็จ นําแผ่นทดสอบ ไม้ป้าย และหยอดหยดสารละลาย ใส่ลงในซองอะลูมิเนียม ปดิปากซองให้
สนิท ใส่ซองลงในถุงมัดให้แน่น พรอ้มทั้งเขียนหน้าถุงว่า “ชุดตรวจโควิด 19” และทิ้งรวมกับขยะอื่น นอกจากนี้ 
หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ท่านใช้ชุดตรวจให้ทิ้งลงในถังขยะสีแดง 

ลําดับ เลขแคตาล็อค ขนาดบรรจุ
1 CG2901 1 การทดสอบ/กล่อง
2 CG2905 5 การทดสอบ/กล่อง
3 CG2910 10 การทดสอบ/กล่อง
4 CG2925 25 การทดสอบ/กล่อง
5 CG2950 50 การทดสอบ/กล่อง

ขนาดบรรจุ จํานวนการทดสอบ คู่มือการใช้งาน แบบแปลผล ปริมาตรสารละลาย ไม้ป้ายโพรงจมูก

1 การทดสอบ/กล่อง 1 1 1 0.3 มล. x 1 1
5 การทดสอบ/กล่อง 5 1 1 0.3 มล. x 5 5
10 การทดสอบ/กล่อง 10 1 1 0.3 มล. x 10 10
25 การทดสอบ/กล่อง 25 1 1 0.3 มล. x 25 25
50 การทดสอบ/กล่อง 50 1 1 0.3 มล. x 50 50

TH

[ ส่วนประกอบ ]

[ ขนาดบรรจุ ]

[ ชื่อผลิตภัณฑ ์]

[ ข้อบ่งใช้ ]
[ คําอธิบายทั่วไป ]

[ สิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม ]

[ การเก็บรักษา ]

[ คํานํา ]

[ ตัวอย่างที่ต้องการ]

[ หลักการ ]

[ วิธีการทดสอบ]

แผ่นทดสอบ

สารละลายทดสอบ

ไม้ป้ายโพรงจมูก

จับบริเวณปลายไม้            
ห้ามสัมผัสบริเวณหัวสําลี

เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกทั้งสองข้าง

วางแผ่นทดสอบบน
โต๊ะเรียบ ห้ามขยับ

ระวัง! ผลลบปลอมอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้
หมุนก้านไม้ป้ายก่อนปิดแผ่นทดสอบ 

ระวัง! ห้ามหมุนไม้ป้ายขณะหยดสารละลาย

บริเวณสําหรับอ่านผล

ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)  
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง  

2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit 
  (Colloidal Gold Immunochromatography)  



 
- ผลการทดสอบบวก (+): ต้องปรากฏแถบสีม่วงแดง 2 แถบ คือบริเวณแถบควบคุม (C) และแถบทดสอบ (T) 

 

- ผลการทดสอบลบ (-): ต้องปรากฏแถบสีม่วงแดงบริเวณแถบควบคุม (C) แลไม่ปรากฏแถบสีบนแถบทดสอบ (T) 

- ไมส่ามารถแปลผลได้: หากไม่ปรากฏแถบสีม่วงแดงบริเวณแถบควบคุม (C) หรือปรากฏเปน็แถบสีฟ้าบนแถบ
ควบคุม (C) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้งานที่ผิดวิธีหรือเกิดความเสียหายกับชุดทดสอบ หากพบความผิดปกตินี้
กรุณาทดสอบด้วยชุดทดสอบใหม่ หากยังพบความผิดปกติกรุณาติดต่อผู้จําหน่าย 

 

1. ผลการทดสอบของชุดตรวจนี้ควรนํามารวมกับข้อมูลทางคลินิกอื่น ๆ และตัดสินโดยแพทย์อย่างครอบคลุม และ
ไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว 
2. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อตรวจหาแอนติเจนของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ในตัวอย่างเท่านั้น 
3.ผลการทดสอบเชิงลบอาจเกิดขึ้นได้หากระดับของแอนติเจนในตัวอย่างตํ่ากว่าขีดจํากัดการตรวจจับของการ
ทดสอบ 
4. ผลลบที่เป็นเท็จอาจเกิดขึ้นได้หากตัวอย่างถูกรวบรวมหรือจัดการอย่างไม่เหมาะสม 
5. ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดขึ้นได้หากใช้บัฟเฟอร์การรักษาตัวอย่างไม่เพียงพอ (เช่น <6 หยด) ผลลบที่เป็นเท็จ
อาจเกิดขึ้นได้หากมีการใช้บัฟเฟอร์การรักษาตัวอย่างมากเกินไป (เช่น > 6 หยด) 
6. ผลลบที่เป็นเท็จอาจเกิดขึ้นได้หากไม่หมุนตัวอย่างตัวอย่างภายในการ์ดทดสอบ 
7. ผลลบที่เป็นเท็จอาจเกิดขึ้นได้หากเก็บผ้าเช็ดปากไว้ในปลอกกระดาษหลังจากเก็บตัวอย่าง 
8. ผลลบที่เป็นเท็จมีแนวโน้มมากขึ้นหลังจากเจ็ดวันหรือมากกว่าของอาการ 
9. การทดสอบนี้ตรวจพบทั้ง SARS-CoV-2 ที่ทํางานได ้ และ SARS-CoV-2 ที่ไมส่ามารถทํางานได้ ประสิทธิภาพ
การทดสอบขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัส (แอนติเจน) ในตัวอย่าง และอาจสัมพันธ์กับผลการเพาะไวรัสที่ทํากับ
ตัวอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
10. ประสิทธิภาพของชุดทดสอบ SARS-CoV-2 Antigen Rapid สําหรับการทดสอบตัวเอง (Colloidal Gold 
Immunochromatography) ได้รับการประเมินโดยใช้ขั้นตอนที่ให้ไว้ในเอกสารแทรกผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น การปรับ
เปลี่ยนขั้นตอนเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของการทดสอบ 
11. การมี mupirocin ที่มีความเข้มข้นสูงอาจรบกวนผลิตภัณฑ์และอาจทําให้เกิดผลบวกที่ผิดพลาด 
12. ผลการทดสอบที่เป็นบวกไม่ได้แยกแยะการติดเชื้อร่วมกับเชื้อโรคอื่นๆ 
13. ผลการทดสอบเชิงลบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการติดเชื้อไวรัสอื่นที่ไม่ใช่ SARS หรือแบคทีเรีย 
14. ผลลัพธ์เชิงลบไม่ได้แยกแยะการติดเชื้อโควิด 19 และอาจจําเป็นต้องได้รับการทดสอบเพิ่มเติมด้วยการทดสอบ
ระดับโมเลกุล หากจําเป็นสําหรับการจัดการผู้ป่วย 
15. ผลการทดสอบที่เป็นบวกไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่าง SARS-CoV และ SARS-CoV-2 

       ชุดตรวจนี้มีแถบทดสอบ (T) และแถบควบคุม (C) บนพื้นผิวของแผ่นทดสอบ แถบทดสอบ (T) และแถบ
ควบคุม (C) ไม่สามารถมองเห็นได้ในบริเวณดูผลลัพธ์ก่อนที่ใช้งาน แถบควบคุมใช้สําหรับการควบคุมตามขั้นตอน
และควรปรากฏขึ้นเสมอหากขั้นตอนการทดสอบดําเนินการอย่างถูกต้องและนํ้ายาทดสอบทํางาน 

1. การกําหนดขีดจํากัดของการตรวจจับ   
          ขีดจํากัดการตรวจจับ (LoD) ของชุดตรวจแอนติเจนของ SARS-CoV-2 ถูกกําหนดโดยการประเมินความ
เข้มขน้ที่แตกต่างกันของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ถูกทําให้ตายจากการเพาะเชื้อ ตัวอย่างสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกที่
ปราศจากเชื้อ SAR-CoV-2 ถูกหยดด้วยสารละลายทดสอบจํานวน 6 หยด สารละลายที่ได้จากไม้ปา้ยจํานวน 20 
ชิ้นถูกผสมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกลุ่มของเมทริกซ์ทางคลินิกเพื่อใช้เปน็สารเจือจาง ไวรัส SARS-CoV-2 ที่ถูกทําให้
ตายถูกเจือจางในพูลเมทริกซ์ดังกล่าวเพื่อสรา้งการเจือจางของไวรัสสําหรับการทดสอบ 

             การทดสอบดําเนินการตามขั้นตอนการทดสอบ โดยหยดไวรัสโดยตรงบนไมป้้ายเพื่อเตรียมตัวอย่าง LoD 
ถูกกําหนดด้วยความเข้มข้นของไวรัสตํ่าสุดที่ตรวจพบ ≥ 95%  (กล่าวคือ ผลความเข้มข้นดังกล่าว 19 ใน 20 ซํ้า
การทดสอบเป็นบวก) จากสการทดสอบนี้ ข้อมูลการทดลองในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า SARS-CoV-2 
Antigen Rapid Test Kits for Self-testing (Colloidal Gold Immunochromatography) มีขีดจํากัดอยู่ที่   
200 TCID50/mL 
2.     การวิเคราะห์ความจําเพาะ 
2.1.  ปฏิกิริยาข้าม: ไม่พบปฏิกิริยาข้ามกับจุลชีพที่ทดสอบดังตาราง 

 

2.2 สารรบกวนปฏิกิริยา: ไม่พบการรบกวนปฏิกิริยาจากสารและความเข้มข้น ดังตาราง 
 

 

3. ประสิทธิภาพทางคลินิก 
     การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกสําหรับ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit ดําเนินการในประเทศ
เยอรมนี ใช้ตัวอย่างทางคลินิกทั้งหมด 222 ตัวอย่างเพื่อทําการทดสอบ ตัวอย่างบวกและลบทั้งหมดได้รับการยืนยัน
โดย PCR ความไวในการวินิจฉัยและความจําเพาะในการวินิจฉัยของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 95.9% (90.8-98.2%) และ 
100% (96.3-100.0%) ตามลําดับ ผลลัพธ์ที่มีความสัมพันธ์กับค่า Ct ของตัวอย่างที่เป็นบวกแสดงไว้ในตารางด้าน
ล่าง 

 

1. สําหรับใช้ในการวินิจฉัยในหลอดทดลองเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้สําหรับการทดสอบได้ด้วยตัวเอง 
2. ห้ามรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะจับตัวอย่าง 

3. ควรหลีกเลี่ยงอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมการทดสอบที่สูงเกินไป อุณหภูมิของปฏิกิริยาควรอยู่ที่   
15-30 °C และความชื้นควรตํ่ากว่า 70% 
4. ถุงบรรจุภัณฑ์มีสารดูดความชื้น ห้ามรับประทาน 
5. แนะนําให้ทดสอบในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอ 
6. ก่อนทําการทดสอบ ให้ล้างมือหรือสวมถุงมือที่สะอาด 
7. กรุณาอย่าใช้แผ่นทดสอบหรือบรรจุภัณฑ์ถุที่เสียหาย เครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือหมดอายุ 
8. ควรใช้แผ่นทดสอบภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากนําออกจากถุงฟอยล์อลูมิเนียม 
9. ผู้ใช้ต้องเก็บตัวอย่างตามคู่มือการใช้งาน การเก็บตัวอย่างที่ไม่เพียงพอหรือไมเ่หมาะสมอาจให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด 
และอาจจําเป็นต้องทําการทดสอบซํ้าด้วยการทดสอบใหม่  
10. ลอกแถบกาวออกเพื่อป้องกันการกระเด็นของของเหลว ก่อนทําการทดสอบ 
11. อย่าหยดสารละลายทดสอบในหลุมที่ไม่ถูกต้อง 
12. ในกระบวนการทดสอบ แผ่นทดสอบควรวางบนโต๊ะแนวราบ และไม่ควรเคลื่อนย้าย 
13. หากสารละลายทดสอบกับผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้าง/ล้างด้วยนํ้าปริมาณมาก หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ผื่น หรือปฏิกิริยาผิดปกติอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ 
14. หลีกเลี่ยงการกระเซ็นหรือการเกิดละอองฝอยของตัวอย่างและสารละลายทดสอบ 
15. ผู้ใช้ทุกคนต้องอ่านคําแนะนําก่อนทําการทดสอบ 
16. ห้ามผสมหรือแลกเปลี่ยนตัวอย่างที่แตกต่างกัน 
17. ห้ามผสมนํ้ายาของล็อตต่างๆ หรือนํ้ายาจากสําหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
18. เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน ห้ามสัมผัสหัวของไม้ป้าย 
19. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม อย่าใช้ไม้ป้ายซํ้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเพื่อเก็บตัวอย่าง 
20. อย่าหยดสารละลายใดๆ ลงบนไม้ป้าย ยกเว้นสารละลายสําหรับทดสอบที่จัดเตรียมไว้ 
21. เก็บสารแปลกปลอมให้ห่างจากการทดสอบระหว่างขั้นตอนการทดสอบ การสัมผัสกับสารแปลกปลอม        
โดยเฉพาะสารฟอกขาว อาจส่งผลให้ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง 
22. ไม่แนะนําให้ใช้ไม้ป้ายโพรงจมูกสําหรับผู้ที่มีเลือดกําเดาไหลหรือมีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าหรือศีรษะ/การผ่าตัด
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
23. ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้รุนแรงอาจมีผลบวกที่ผิดพลาด 
24. สําหรับผู้ป่วยที่มีเยื่อบุจมูกแห้งอย่างรุนแรง ปริมาณตัวอย่างอาจไม่เพียงพอเนื่องจากการขาดแคลนสารคัดหลั่ง
ในจมูกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง 
25. ห้ามแช่เย็นหรือใช้หลังจากวันหมดอายุ (ดูวันหมดอายุในถุงบรรจุภัณฑ์) 
26. ทิ้งตัวอย่างที่ใช้แล้ว แผ่นทดสอบ และของเสียอื่น ๆ ลงในถังขยะตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้อง
ถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
27. แนะนําว่าควรทําการทดสอบร่วมกับผู้ที่มีสายตาปกติ สําหรับผู้ใช้การมองเห็นสีที่ผิดปกติ 
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